Dotyczy Zadanie nr 2 RTG

Pyt.1

Dot, pkt. 1

Czy Zamawiajacy zmieni zapis ,konstrukcja nie starsza niz 2 2010 r.” na zapis ,rok produkcji aparatu
nie starszy niz 2010r.” ?

Pyt. 2

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiajacy dopusci aparat z oddzielnymi certyfikatami na podstawowe czesci skfadowe
aparatu RTG, tj. lampa, generator, stot i kolumna?

Pyt. 3

Dot. pkt. 34

Cy Zamawiajacy popeinit oczywistg omytke pisarska uzywajac sformutowania obrét kolimatora 2
+90°? Whnioskujemy o zmiane zapisu na obrot kolimatora w zakresie 2 £45°.

Dotyczy Zadanie nr 2 System posrednie] radlografil cyfrowej
Pyt. 4
Dot. pkt. 5
Czy ze wzgledu na brak posiadania przez Zamawiajacego mammografu dopusci On czytnik bez
mozliwosci skanowania ptyt mammograficznych?
Pyt. 5
Dot. pkt. 9
Czy zamawiajgcy dopusci skaner o powierzchni podstawy mniejszej niz _0,3m2 ?
Pyt.6
Dot pkt. 12
Czy zamawiajgcy dopusci czytnik 2z wyswietlaczem monochromatycznym z zielonym podswietleniem
wyswietlacza? )
Dotyczy Zadanie nr 2 Stacja technika
Pyt. 7
Dot. pkt.8
Czy zamawiajacy dopusci monitory o przekatnej 17“? Mniejszy monitor nie wplywa na
funkcjonalnosé systemu.

Pyt. 8

Dot. pkt. 11 .

Czy zamawiajacy dopusci rozwigzanie gdzie caly interfejs jest przettumaczony na jezyk polski z
graficzna reprezentacja realizowanych funkeji???

Dot. Rozdziatu XI - Istotne dla stron postepowania, kidte zostang wprowadzone do tredci zawieranej
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Pyt. 9

Dot. pkt. 2.5

Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca zadania nr 2 uwzglednit koszty integracji z szpitalnym
systermem informatycznym.

Zapis ten jest niemozliwy do zrealizowania, skoro wykonawca i dostawcy systemu RIS/PACS jest
dostawca zadania nr 1.

Whioskujemy o przeniesienie wszystkich obowiazkéw zwigzanych z integracjg systemu PACS/RIS na
wykonawce zadania nr 1.



Pytanie nr 10dotyczy czgéci nr 2 - Pomiar nislnwazylny rzuts minutowega z pakisterm obliczed
hemodynamicznych— 121,

Czy zamawlzjgey dopusei Jako ekwiwalentne rozwigzanle, zacferowanie maonltors do rzutu serce
podiaczanego 7a pomocy jednego dostepu naczyniowego, bez konlesznodel dodatkowe] kalibracll, z
wyliclem svanalu clsnienia tetniczego, porwalajaesgo moniorowad nastepujace parametry w
systemie claghym:

1, Rrut serga (CO)
2. Indeks sercowy (Ci)
3. Objetodt wyrutows (5V)
Indeks objetndcl wyrzutowe] (8VI)
Opédr naczyr obwadowych (SVYR)
Indeks oporu naczyt obwodawych (SVRI)
Zmlennait objetosel wyrzutowe] (SYV)
Centralng saturacje zylng {3CVO2) - pray utyclu wkiucls centralnegs oksymetryeznsgo.
. Tetno {PR)
10, $rednie ciénlenie tatnicze (MAP)

Monltor takie posiada mozllwosé obliczania;

1. Dostarczania tisnu {D02)

2. Indeksu dostarczania tlenu (D021

-."‘--
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Pytanie nr 11 dotyczy czeéci nr 2 - Pomlar nlelnwazyjny rzutu minutowego z pakletern obliczer
hemadynamieznych = 152t ¢

zy Zamawlajacy wymaga rozwiazanls {metody)ktdra poslada motliwodt razliczants zgodnle 2a skalg
TIS5-287



Pytanie 12
Dot. Zadanie Nr 2 , Zatgcznik nr 2 Tomograf Komputerowych pkt 6.

Zarnawiajacy wymaga:

6. Maksymalny prad anody lampy RTG mozliwy do TAK
zaprogramowania w protokole klinicznym dla
zakresu napiecia 120 kV lub 130 kV — min. 345
mA

Nowoczesny Tomograf, ktéry chcemy Pardstwu zaoferowad, nosiada  moziiwose
zaprogramowania pradu anody dla lampy RTG w protokole Kliniczrym dla napiecia 130kV
przy parametrze 300mA, co $wiadczy o technologicznie lepszym zawansowaniu.

Dzieki temu pacjent narazony jest na mniejszg dawke przy zachowaniu tej samej jakosci
obrazowania, 2 Szpital osigga wymierne korzysci w postacl mniejszego zuzycia energii
elektryczne].

W zwigzku z powyiszym, czy Zamawigjgey dopusti system o maksymalnym protzie anody
lampy RTG mazliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym dia zakresu napigeia 120
kV wyneszqcy 300 mA? : '

Pytanie 13
Dot. Zadanie Nr 2, Zalgeznik nr 2 SERWER PACS/RIS, oraz
Dot. Zadanie Nr 2, Zatgcznik nr 2 Tormograf Komputerowych pkt 49

Prosimy o wykreslenie wszystkich pozyeji dotyczacych funkcjonalnosdci PACS /RIS {serwer
PACS/RIS , oraz pkt. 49 System teleradiologii z Zatgcznika Nr 2} oraz przeniesienie ich do
Zadania 1.

W sytuacji, kiedy nie wiadomo, jaka firma bedzie dostawcg PACS /RIS i ktdra bedzie
przeprowadzata informatyzacje , Jaden z Wykonawedw nie jest w stanie zfoZyé wainej
oferty, poniewai firma ta bedzie wykonywata zamowienie w zakresie wyZej wymienionym
(serwer PACS/RIS , oraz pkt.49 System teleradiologii z Zatgcznika Nr 2) .

W zwigzku z powyZszym, czy Zamowiajgey zrezygriuje z pkt 49 , Zatqeznik nr 2 Tomograf
Komputerowy, (Zadanie Nr 2), oroz zrezygnuje , z dostarczenia Serwera PACS/RIS z
zalqeznika nr 2 Serwer PACS/RIS wymaganych w Zadaniu 2 | przeniesie t¢ wymagania do
Zadania 1?

Pytanie 14

Dotyczy Zadania Nr 2, zalgcznika Nr 7A do SIWZ.

Dokument jest wewnetrznie niespdiny.

Zgodnie z § 2 pkt 1 Warunkdw umownych opracowania dokumentacji technicznej pracowni
tomografii  komputerowej oraz  wykonania budowlanych  robot  adaptacyjnych
dostosowujacych pomieszezenia do potrzeb pracowni TK i RTG SP Z0Z w Parczewie,
stanowigcych Zafacznik nr 7 A do SIWZ , termin opracowania kompletne] dokumentacji
techniczne] oraz wykonania przebudowy pomieszczed przeznaczonych na pracownie
tomografii | RTG wynosi 2 miesiace, liczgc od dnia zawarcia umowy, stanowiace] zatgcznik nr
7 do SIWZ  Taki sam termin zostat zastrzezony takie dia opracowania
- 1 przedstawienia Zamawiajgcemu do zaopiniowania dokumentacji technicznei, o ktdrej
mowa w § 2 pkt 1 a} Zatacznika nr 7 A. Zatem termin przewidziany w powyzszym Zataczniky
w § 2 pkt 1 3) jest tozsamy z terminem wykonania przedmiotu umowy wskazanym w § 2
pkt. 1, co z pewnoscig nie byto intencja Zamawiajacego.

Wobec powyzszego nasuwa sie pvtanie, dotyczace okreslenia terminu  wykonania
przebudowy pomieszczeri na pracownie tomografii i RTG (wraz z pomieszczeniami
pomaocniczymi),




W zwiqzku z powyiszym prosimy o informacje, joki jest termin wykonaniu przebudowy
pomieszezen na pracownie tomografii | RTG {wraz z pomieszczeniami pomocniczymi)?
Prosimy © ustalenie harmonogramu meéliwego do przeprowadzenia, uwzgledniajgey czas
no opracowanie dokumentacii , jej zoopiniowanie | wykononie ndstepnie prac
udaptacyjnych. R '

Pytanie 15

Dotyezy Zadania Nr 2, zatgcznika Nr 13 do SIWZ pkt. 13:

Prosimy o sprecyzowanie, keoe Zamawiajgcy ma na mysli, mowige o uprawnionych osobach
i/lub instytucach do zaopiniowania koncepcji pracowni tomograficzne;?

Pytanie 16

Dotyczy Zadania Nr 2, Zatgcznik nr 8 do SIWZ plan p‘ragsnwni {TKiRTG),

Prosimy o informacje, na ile jest wigzqey zatqczony do SIWZ pian pracowni TK i RTG?
Czy spetnic wymagania zgodnosci z aktualnie obowigzujgeymi przepisami?

Czy Zamawiajqey dopuszcza inny podzial pomieszczer , przesuniecia scian?

Pytanie 17

Dot . Punkt Il do $IW2. Warunki udziaiu w postepowaniu dia Zadania Nr 2

Zamawiajacy wymaga w pkt 1L1. 2} b, cytuje :

Ldia Zadania Nr 2 - minimum jedng dostawe aparatu rig analogowego, minirmum jedng
dostawe tomografu komputerowego umoziiwiajgcego jednoczesng akwizycie minimurm
szesnastu submilimetrowych nie nakfadajgeyeh sie warstw podczas jednego, peinego obrotu
ukfadu lampa — detektor o fqcznej wartosci co najmniej 1 500 000,00zf (stownie: jeden milion
piecset tysiecy zf) brutto”

Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw ,w sprawle rodzajow dokumentéw, jakich moze
tadaé Zamawiajgcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dekumenty moga byc skfadane” w
punkcie 2 paragrafu 1 ust. 2 mowi, 2e Zamawiajacy moze zgdad ,wykazu wykonanych, a w
przypadku swiadezen okresowych lub cigglych réwnie? wykonywanych, dostaw lub ustug w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamadwienia, a
jezeli okres prowadzenia dziafalnodci jest krétszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim
rodzajem i wartoscia dostawom lub usfugom stanowiacym przedmiot zamdwienia, z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania | odbiorcow oraz zafgczenia
dokumentéw potwierdzajacych, e te dostawy lub ustug zostaty wykonane naleiycie”.

Z uwagi na fakt, ze systemy angiografii rownie? wykorzystuja promieniowanie RTG, oraz
wymaga podobnych prac adaptacyinych jak pracownia RTG, biorgc pod uwage powyisze .

Cay w zwigzku powyiszym, Zamowiajgcy uzna 20 wystarczajgee wykazanie sie realizacjy z
nalezytq storannosciq  dostaw angiografow oraz Tomegrafow  Komputerowych
umozliwiajgcych  jednoczesng  akwizycje  minimum  szesnastu  submilimetrowych  nie
naktadajgcych sie warstw podezas jednego, peinego obrotu ukfadu lompa — detektor o
fqcznef wartosei znacznie prrekraczajgeei 1 500 000,00zt (sfownie: jeden milion piedser
tysiecy z1) brutto ?




